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ФШ1ЕРА.\ЬНЛЯ С:ЛУЖБА ПО I РУ\ЗОР\^ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВН^ЧАЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года ]\ъ р з н  2024/24232

На медицинское изделие
Система и нгал яц и о н н ая  proMEDANZ®, без подогрева 
по Т У  26.60.13-001-50597925-2024

Настоящее регистрационное удостоверение вьщано
О бщ ество с ограниченной  ответственностью  ^'СннерМ ед" (О О О  "С инерМ ед"), 
Россия,
117418, М осква, вн .тер.г. м униципальны й  округ Ч ерем уш ки, ул, 
Н овочерём уш кинская, д. 49, помещ . XXXIV, ком. 14

Производитель
О бщ ество с ограниченной  ответственностью  "СинерМед^* (О О О  ’’С ннерМ ед ''), 
Россия,
117418, М осква, вн .тер .г. м униципальны й округ Ч ерем уш ки, ул. 
Н овочерём уш кинская, д. 49, помещ . XXXIV, ком. 14

Место производства медицинского изделия
Q ingdao F u tu re  M edical Technology' C o.,L td, South B1 B uilding E, No. 621 Jiushui 
Rd, Laoshan D istrict, Q ingdao city, Shandong Province, P.R . C hina

Номер регистрационного досье №  РД-65599/95792 от 29.11.2024

Класс потенциатьного риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.21.123

Настоящее регистрационное удостоверение шмеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от ] 6 декабря 20^4 120
допущено к обращению на территории РоусУгской‘фе/ерй«ии.

•Г..,''' . • — / ■ ''
Руководитель Ф едеральной  служ бы у ; '
по надзору в сфере здравоохранения 1 t
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ФЕЛЕРА.'\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО Н.ЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24232

На медицинское изделие
Система и нгал яц и о н н ая  proMEDANZ®, без подогрева 
по ТУ 26.60.13-001-50597925-2024, в вариантах исполнения:
1. Систсхма ингаляционная proMEDANZ® Sinus, без подогрева, в составе:
1.1. Компрессор, в составе - 1 шт.:
- компрессор NVS PRO - I шт.;
- воздушный фильтр к компрессору NVS PRO - 2 шт.;
- переходник к трубке-воздуховоду - 1 шт.
1.2. Комплект распьшителя Jent STN S02, в составе - 1 шт.:
- трубка-воздуховод - 2 шт.;
- верхняя часть распылителя - 1 шт.;
- нижняя часть распьшите.тя - 1 шт.;
- насадка на сопло О (оранжевая) - 1 шт.;
- насадка на сопло R (красная) - 1 шт.;
- адаптер д,тя пульсации - 1 шт.;
- изогнутый переходник - 1 шт.;
- насадка для ингаляции через нос - 1 шт.;
- окклюдер - 1 шт.;
- вык-тючатель подачи воздуха - 1 шт.
1.3. Назальный душ - 1 шт. (при необходимости).
1.4. Руководство по эксплуатации - I шт.
2. Система ингаляционная proMEDANZ® Seasons, без подогрева, в составе: 
2.1. Компрессор NVS, в составе - 1 шт.:
- компрессор NVS - 1 шт.;
- воздушный фильтр к компрессору NVS - 1 шт.;
- переходник к трубке-воздуховоду - 1 шт.
2.2 Комплект распылителя JRT STN S05, в составе - 1 шт.:
- верхняя часть распьшителя - 1 шт.;
- нижняя часть распьшителя - 1 шт.;
- насадка на сопло В (синяя) - 1 шт.;
- насадка на сопло О (оранжевая) - 1 шт.;
- насадка на сопло R (красная) - 1 шт.;
- трубка-возду'ховод - 1 шт.;
- мундшт}'к с клапаном выдоха - 1 шт.;
- .маска с клапано.м выдоха дтя детей - 1 шт;;;:

Лист 1

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова 
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ФЕДЕР.\,ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВН.АДЗОР)

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 16 декабря 2024 года №  РЗН  2024/24232

- маска с клапаном выдоха для взрослых - 1 шт.;
- изогнутый переходник -1  шт.;
- выключатель подачи возд>’ха - 1 шт.
2.3. Руководство по эксплуатации - I шт.
3. Система ингаляционная proMEDANZ® Spring, без подогрева, в составе:
3.1. Компрессор NVS, в составе - 1 шт.:
- компрессор NVS - 1 шт.;
- воздл^шньга фильтр к компрессору NVS - 1 шт.;
- переходник к трубке-воздуховоду - 1 шт.
3.2. Комплект распылителя JRT STN S03, в составе - 1 шт.:
- верхняя часть распылителя - 1 шт.;
- нижняя часть распылителя - 1 шт.;
- насадка на сопло О (оранжевая) - 1 шт.;
- насадка на сопло R  (красная) - 1 шт.;
- трубка-воздуховод - 1 шт.;
- маска с юлапаном выдоха для детей - 1 шт.
- м \пдш тук с клапаном выдоха - 1 шт.;
- изогнутый переходник - 1 шт.
3.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Лист 2

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения | А.В. Самойлова
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